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Telah dilakukan uji validitas terhadap dua metode analisis logam Fe dalam
sedimen sungai Kaligarang dengan Flame Atomic Absorption Spectrophotometer
(FAAS) dan Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrophotometer (ICP-
OES). Uji validitas yang dilakukan meliputi uji linieritas, akurasi, presisi serta
penentuan limit of detection (LoD) dan limit of quantitation (LoQ). Uji akurasi
dihasilkan %recovery 106,87% untuk FAAS dan 97,97% untuk ICP-OES. Uji
presisi FAAS diperoleh %RSD 4,02%, dan ICP-OES sebesar 1,69%. Linieritas
FAAS sebesar 0,9997 dengan LoD dan LoQ sebesar 0,4360 ppm dan 1,4534
ppm. Untuk linieritas ICP-OES sebesar 0,9999 dengan LoD dan LoQ berturut-
turut 0,2291 ppm dan 0,7635 ppm. Konsentrasi Fe dalam sedimen sungai
Kaligarang dengan FAAS 104.938,7892 mg/kg dan 68.147,5714 mg/kg dengan
ICP-OES. Hasil uji t tidak berpasangan menunjukkan terdapat perbedaan yang
signifikan pada rerata konsentrasi logam Fe dari kedua metode analisis.
Berdasarkan hasil analisis uji validitas disimpulkan bahwa metode ICP-OES lebih
baik daripada metode FAAS.
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Validity test has been carried out against two methods analysis of iron metals in
the sediment of the Kaligarang’s river by Flame Atomic Absorption Spectrophotometer
(FAAS) and Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrophotometer (ICP-
OES). Validity test was conducted on the linierity test, accuracy and precision
test, and determining the limit of detection (LoD) and limit of quantitation (LoQ).
Accuracy test is done by calculating the percent recovery, which is 106.87% for
FAAS and 97.97% for ICP-OES. Precision test results by FAAS acquired %RSD
4.02 % , and 1.69 % by ICP-OES. Meanwhile, the linierity of the standard curve
obtained by FAAS is 0.9997 with LoD 0.4360 ppm and 1.4534 ppm for LoQ.
Linierity in ICP-OES method is 0.9999 with LoD and LoQ consecutive 0.2291
ppm and 0.7635 ppm. Concentrations of Fe in sediment of the Kaligarang’s river
for FAAS is 104,938.7892 mg/kg ppm and 68,147.57144 mg/kg by ICP-OES.
The results of independent samplet in the mean concentration of Fe metals from
both methods of analysis was a significant differences. Based on the results of the
validity tests concluded that the method of ICP-OES better than FAAS method.
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Pendahuluan
Perkembangan pembangunan di Indonesia

yang semakin pesat baik di bidang ekonomi,
industri, pemerintahan, sosial, kesehatan, serta
di bidang pertanian selain memberikan dampak
positif juga memberikan dampak negatif. Salah
satu dampak negatif yang terjadi adalah adanya
perubahan kimia yaitu kandungan logam berat
dalam sungai yang mengalami kenaikan akibat
pembuangan sampah oleh warga sekitar dan
pembuangan limbah industri seperti yang terjadi
pada sungai Kaligarang.

Sungai Kaligarang merupakan salah satu
sungai terbesar di Semarang yang memiliki hulu
di Gunung Ungaran dan hilir di pantai Laut
Jawa (Sucipto; 2008). Yulianti & Sunardi (2010)
mengemukakan bahwa air sungai Kaligarang
mengandung logam berat. Berbagai jenis logam
berat, seperti besi (Fe), seng (Zn), mangan (Mn),
tembaga (Cu) ditemukan dalam jumlah yang
bervariasi. Dewi, et al. (2014) dalam penelitian-
nya menyatakan bahwa air sungai Kaligarang
terkontaminasi oleh logam berat Cd, Pb, dan
Hg. Sedimen sungai Kaligarang mengandung
logam berat besi (Fe), mangan (Mn), tembaga
(Cu) yang memiliki kadar lebih kecil dari baku
mutu sedimen.

Kandungan logam berat dalam sedimen
cenderung tinggi karena sifat logam berat di
perairan yang mengendap dalam jangka waktu
tertentu dan kemudian terakumulasi di dasar
perairan. Logam besi dalam sungai dapat
berasal dari korosi pipa-pipa air, industri baja,
pupuk, pestisida, keramik, detergen, dan
baterai. Air yang mengandung besi cenderung
menimbulkan rasa mual apabila dikonsumsi
selain itu dalam dosis yang besar dapat merusak
organ-organ dalam pada tubuh manusia.

Konsumsi maksimal unsur besi bagi orang
dewasa adalah 0,35-0,36 mg/kg berat badan
tubuh dan bagi bayi atau anak-anak adalah
0,305-0,320 mg/kg berat badan berdasarkan
WHO dalam Astuti, et al. (2012), sedangkan
menurut Firmansyah, et al. (2013) batas toleran-
si logam besi dalam sedimen yaitu 40.000
mg/kg. Besi yang masuk ke dalam tubuh
melebihi baku mutu dapat mengganggu sistem
saraf dan mempengaruhi kerja ginjal.

FAAS dan ICP-OES merupakan instru-
men yang dapat digunakan unrtuk menginden-
tifikasi adanya unsur-unsur yang terdapat di
sungai. Instrumen FAAS sering digunakan
dalam analisis logam yang memiliki sensivitas
tinggi, mudah dan murah tetapi memiliki range

linear yang kecil (Tyler; 2000) dan limit deteksi
yang besar (Garcia & Baez; 2012), sedangkan
menurut Hou, (2000) ICP-OES merupakan
instrumen yang belum banyak digunakan
karena biaya yang cukup mahal tetapi memiliki
kelebihan dalam menganalisis multilogam dan
memiliki range linear yang besar serta limit
deteksi yang kecil.

Validasi metode merupakan salah metode
yang cukup penting dalam suatu analisis, karena
dapat membuktikan keandalan suatu metode
dari suatu prosedur yang digunakan. Validasi
metode analisis logam dapat dilakukan dengan
beberapa parameter, yaitu: uji akurasi (ketepat-
an), uji presisi (sensitivitas), dan uji linieritas.

Berdasarkan latar belakang di atas
dilakukan uji validitas analisis logam Fe dalam
sedimen sungai Kaligarang dengan FAAS dan
ICP-OES berdasarkan ttest. Hal ini bertujuan
untuk mengetahui konsentrasi logam besi yang
mengalami akumulasi dalam sedimen sungai
Kaligarang dan untuk mengetahui instrumen
yang memberikan hasil yang lebih baik antara
FAAS dan ICP-OES dalam menganalisis logam
Fe dalam sedimen sungai Kaligarang dilihat
dari validitasnya yaitu nilai uji akurasi,
linieritas, dan presisi. Selain itu juga akan
dilakukan uji t untuk mengetahui seberapa besar
perbedaan diantara kedua metode tersebut.

Metode Penelitian
Alat yang digunakan dalam penelitian

yaitu kertas saring, plastik, pipa paralon, per-
alatan gelas, cawan porselin, oven memmert 854
schwabach, neraca analitik mettler toledo al 204,
hot plate steroglase steromas, FAAS Perkin Elmer
3110, ICP-OES Perkin Elmer Optima 8300.
Sedangkan bahan yang digunakan yaitu sampel
sedimen sungai Kaligarang, HNO3, HCl,
Fe(NO3)2.9H2O dengan grade pro analyst buatan
Merck, serta akuademin.

Alat yang digunakan untuk pengambilan
sampel sedimen adalah pipa pralon (EPA-Ohio,
2001). Untuk kontainer sampel sedimen
digunakan kantong plastik bening (APHA
Standard Method, 2001 dalam Andarani &
Roosmini; 2010). Sampel sedimen diambil dari
Sungai Kaligarang yaitu 6 km dari tugu
Soeharto. Pengambilan sampel dilakukan pada
3 titik yaitu tepi, tengah, dan tepi.

Sampel sedimen yang didapat dibersihkan
dari pengotor kemudian ditimbang berat basah-
nya dan di oven pada suhu 105oC sampai
didapat berat konstan maksimal selama 8 jam.
Sampel yang telah kering ditimbang berat
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keringnya. Sebanyak 0,25 g sedimen didestruksi
dalam erlenmeyer dengan HNO3/HCl 1/3 pada
suhu ±100oC selama 8 jam. Filtrat yang di dapat
kemudian disaring dengan saring Whatman dan
diencerkan dengan akuademin pada labu 100
mL (Arifin; 2011).

Hasil dan Pembahasan
Untuk dapat menganalisis logam berat

dalam sedimen sungai Kaligarang dengan
FAAS dan ICP-OES maka sampel harus berupa
larutan, maka untuk dapat melarutkan logam
berat dalam sedimen perlu dilakukan ekstraksi
logam dalam sampel. Salah satu metode untuk
ekstraksi logam adalah dengan cara destruksi
basah yang dapat dilakukan dengan peleburan
asam-asam mineral pekat dan zat-zat peng-
oksidasi kuat. Fungsi dari destruksi adalah
memutus ikatan antara senyawa organik dengan
logam yang dianalisis (Hidayati, et al.; 2014)

Akuaregia atau air raja adalah salah satu
hasil kombinasi asam-asam mineral yaitu dari
tiga bagian HCl pekat dan satu bagian HNO3
pekat. Akuaregia digunakan dalam destruksi
pada penelitian ini karena daya oksidasinya
yang sangat tinggi. Akuaregia dapat melarutkan
hampir semua logam termasuk logam-logam
mulia, seperti Au, Pt, Pd dan lain-lain yang
bersifat refraktori (Trisunaryanti, et al.; 2002).

Akuaregia ini bersifat sangat tidak stabil
dan sangat korosif. Akuaregia harus langsung
dipakai setelah dibuat, karena dalam waktu
yang relatif singkat, senyawanya akan menguap
atau terurai kembali menjadi campuran HNO3
dan HCl. Akuaregia mempunyai kemampuan
yang sangat tinggi sebagai agen pengoksidasi
karena adanya agen aktif nitrosil klorida dan
klorin sebagai hasil reaksi (Trisunaryanti, et al.;
2002). Berikut adalah reaksi antara asam nitrat
dan asam klorida dalam akuageria.

Semua logam dapat bereaksi dengan akua-
regia menghasilkan garam klorida, gas nitrogen
oksida dan air. Gas klor (Cl2) dan gas nitrosil
klorida (NOCl) dalam akuaregia yang meng-
ubah logam menjadi senyawa logam klorida dan
selanjutnya diubah menjadi kompleks anion
yang stabil yang selanjutnya bereaksi lebih
lanjut dengan Cl- (Kristianingrum; 2012).
Reaksi antara logam Fe dan akuaregia adalah
sebagai berikut.

Sampel sedimen didestruksi selama 8 jam.

Sampel yang telah didestruksi disaring dan
filtrat yang didapat diencerkan dalam labu takar
100 mL dengan akuademin. Sampel yang telah
didestruksi kemudian dilakukan analisis kadar
logam Fe dengan FAAS dan ICP-OES.

Hasil analisis kadar Fe dalam sedimen
sungai Kaligarang dengan FAAS adalah
104.938,7892 mg/kg, sedangkan dengan instru-
men ICP-OES didapatkan sebesar 68.147,5714
mg/kg. Untuk mengetahui metode yang lebih
baik untuk analisis logam Fe dalam sedimen
sungai Kaligarang dilakukan validasi metode,
yaitu meliputi penentuan LoD dan LoQ, uji
linieritas, uji akurasi, dan uji presisi.

Limit of detection atau LoD adalah
konsentrasi terendah dari analit dalam sampel
yang dapat terdeteksi namun belum terkuanti-
tasi (Aradea; 2014). Apabila konsentrasi analit
berada di bawah limit deteksi maka sinyal yang
ditangkap alat adalah sepenuhnya noise,
sehingga konsentrasi analit yang berada di-
bawah batas deteksi memiliki akurasi yang
rendah. Limit of quantitation (LoQ) adalah
konsentrasi terendah dari analit yang dapat
ditentukan dengan presisi dan akurasi yang
dapat diterima (Aradea; 2014). Hasil analisis
dan titik LoD dan LoQ FAAS ditunjukkan pada
Tabel 1 dan Gambar 1.
Tabel 1. Hasil analisis LoD dan LoQ pada
FAAS

Gambar 1. Kurva kalibrasi larutan standar
dengan FAAS

Tabel 1 menunjukkan hasil analisis dengan
FAAS batas deteksi alat yang didapatkan
sebesar 0,4360 mg/L. Apabila konsentrasi analit
kurang dari dari 0,4360 mg/L atau LoD maka
sinyal yang ditangkap alat adalah sepenuhnya
noise, sehingga sinyal yang didapat tidak adapat
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dipercaya. Besarnya LoQ pada FAAS yang di-
dapatkan adalah sebesar 1,4534 mg/L. Gambar
1 menunjukkan titik batas LoD, LoQ, serta
daerah kerja pada pengukuran dengan FAAS.
Hasil analisis kadar Fe dalam sedimen sungai
Kaligarang dengan FAAS yang didapat melebi-
hi batas deteksi dan juga limit kuantitasi tetapi
melebihi atau diluar daerah kerja sehingga di-
lakukan pengenceran agar dapat masuk daerah
kerja yang diinginkan. Hasil analisis dan titik
LoD dan LoQ pada ICP-OES ditunjukkan pada
Tabel 2 dan Gambar 2.
Tabel 2. Hasil analisis LoD dan LoQ pada ICP-
OES

Gambar 2. Kurva kalibrasi larutan standar
dengan ICP-OES

Tabel 2 adalah tabel hasil analisis nilai
LoD dan LoQ pada ICP-OES. LoD yang di-
dapat sebesar 0,2291 mg/L dan LoQ 0,7635
mg/L. Kadar Fe hasil analisis dengan ICP-OES
yaitu 68.147,5714 mg/kg. Kadar tersebut sudah
melebihi batas dari LoD maupun LoQ alat,
tetapi diluar daerah kerja dalam pengukuran
dengan ICP-OES seperti ditunjukkan pada
Gambar 2, meskipun menurut Hou, (2000) ICP-
OES memiliki linear dynamic range yang lebar
yaitu empat sampai enam kali lipat tetapi dalam
pengukurannya harus masuk daerah kerja kurva
kalibrasinya sehingga perlu dilakukan peng-
enceran agar nilai intensitas dari sampel masuk
dalam kurva.

Linieritas adalah kemampuan suatu
metode analisis untuk mendapatkan hasil yang
proporsional terhadap konsentrasi analit dalam
sampel pada kisaran yang ada (Aradea; 2014).
Uji linieritas suatu metode bertujuan membukti-
kan adanya hubungan linier antara konsentrasi
analit yang sebenarnya dengan respon alat.

Uji ini dilakukan dengan mengukur

absorbansi atau intensitas dari larutan standar
yang dibuat. Absorbansi dan intensitas yang
didapat dibuat kurva kalibrasi dengan cara
konsentrasi versus absorbansi pada FAAS
sedangkan pada ICP-OES dilakukan dengan
membuat kurva kalibrasi konsentrasi versus
intensitas. Dari kurva didapatkan persamaan
regresi y = a + bx dan koefisien korelasi.
Gambar 1 dan 2 kurva kalibrasi dari kedua
metode analisis.

Gambar 1 dapat diketahui bahwa dari ana-
lisis dengan menggunakan FAAS diperoleh
koefisien korelasi sebesar 0,9997 sedangkan
pada Gambar 2 diperoleh koefisien korelasi atau
linieritas sebesar 0,9999 pada analisis meng-
gunakan ICP-OES. Gambar 1 dan 2 dapat
dilihat bahwa kurva kalibrasi mempunyai garis
singgung yang linier. Garis yang terbentuk dari
kedua kurva sesuai dengan hukum Lambert Beer
bahwa besarnya absorbansi berbanding lurus
dengan konsentrasi, sehingga meningkatnya
konsentrasi maka absorbansi yang dihasilkan
makin tinggi, begitu pula sebaliknya dan ini juga
berlaku pada ICP-OES.

Gambar 1 dan 2 menunjukkan kedua
metode analisis menghasilkan linieritas yang
baik dan memenuhi syarat dari Chan (2004),
yaitu r ≥ 0,9970. Hasil tersebut menunjukkan
kedua alat yang digunakan mempunyai respon
yang baik terhadap sampel. Alat dapat mem-
berikan hubungan yang linier antara absorbansi
atau intensitas dengan konsentrasi larutan yang
diukur. Dengan demikian, dapat dikatakan
kedua alat dalam kondisi baik dan persamaan
garis lurus atau persamaan regresi yang
diperoleh dapat digunakan untuk menghitung
konsentrasi sampel.

Uji akurasi merupakan salah satu para-
meter dari validasi dengan tujuan untuk
mengetahui kesesuaian antara hasil analisis
dengan nilai yang sebenarnya (Franklin; 2001).
Dalam uji akurasi penelitian ini menggunakan
metode uji perolehan kembali (recovery) untuk
mengetahui adanya kadar logam yang hilang
saat proses destruksi. Uji recovery dilakukan
dengan menambahkan sejumlah kadar analit
yang diketahui konsentrasinya ke dalam sampel
yang akan dianalisis. Penambahan analit
dilakukan sebelum sampel didestruksi, sehingga
dapat diketahui metode destruksi yang diguna-
kan memberikan nilai kedapat ulangan yang
baik atau tidak. Hasil analisis uji recovery dengan
FAAS disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan bahwa recovery yang
didapat dari hasil analisis dengan FAAS yaitu
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sebesar 106,87%. Prosentase recovery yang
diperoleh lebih dari 100% yang berarti hasil
pengukuran lebih besar dari konsentrasi
sebenarnya dapat disebabkan oleh beberapa
faktor. Faktor pertama adalah ketidakpastian.
Penyebab ketidakpastian dalam penelitian ini
yaitu adanya ketidakpastian dalam kalibrasi
baik dalam penggunaan alat maupun dalam
pembacaan skala. Selain itu faktor pengenceran
yang dilakukan sebelum dianalisis akan mem-
pengaruhi konsentrasi yang didapat, karena
menurut Tyler (2000) FAAS memiliki range
linier yang rendah sehingga diperlukan peng-
enceran agar absorbansi yang didapat masuk
dalam kurva kalibrasi, sehingga menyebabkan
nilai yang didapat tidak akurat. Selain itu Tyler
(1991), menyatakan gangguan-gangguan yang
terjadi pada FAAS seperti gangguan spektra
yaitu gangguan panjang gelombang yang
mendekati logam Fe mengganggu konsentrasi
logam Fe yang didapat sehingga mempengaruhi
keakuratan hasil analisis.
Tabel 3. Hasil analisis uji recovery dengan FAAS

Hasil analisis uji recovery dengan ICP-OES
yang didapat adalah sebesar 97,97%. Hasil
analisis menunjukkan %recovery diperoleh lebih
kecil atau tidak tepat 100%, kesalahan ini
disebabkan karena adanya proses destruksi.
Proses destruksi inilah yang menyebabkan
kemungkinan terdapat logam Fe belum terambil
dan juga kemungkinan logam Fe hilang dalam
proses destruksi karena destruksi yang dilaku-
kan dalam wadah terbuka yang memungkinkan
untuk pelarut dan analit menguap (Berghof;
2015). Hasil analisis uji recovery dengan ICP-
OES disajikan dalam Tabel 4.
Tabel 4. Hasil analisis uji recovery dengan ICP-
OES

Presisi adalah pengukuran rerata pe-
nyebaran dari serangkaian pengukuran yang
berulang (Franklin; 2001). Penelitian ini uji
presisi dilakukan dengan pendekatan repeatibility
dengan cara melakukan preparasi sampel yaitu
dengan cara destruksi pada dua hari yang
berbeda. Hasil analisis uji presisi dengan metode
repeatibility diketahui bahwa nilai %RSD yang

didapat untuk FAAS sebesar 4,02% sedangkan
pada ICP-OES sebesar 1,69%. Hasil analisis
%RSD dengan metode repeatibility pada FAAS
dan ICP-OES disajikan dalam Tabel 5 dan
Tabel 6.
Tabel 5. Hasil analisis %RSD metode
repeatibility pada FAAS

Tabel 6. Hasil analisis %RSD metode
repeatibility pada ICP-OES

Hasil uji validitas analisis logam Fe dalam
sedimen sungai Kaligarang dengan FAAS
menunjukkan nilai uji linieritas sebesar 0,9997
dan memenuhi syarat Chan (2004), yaitu r ≥
0,9970 sehingga memiliki linieritas yang baik,
dengan LoD dan LoQ berturut-turut 0,4360
ppm dan 1,4534 ppm. Hasil uji akurasi
didapatkan %recovery sebesar 106,87%.
Konsentrasi hasil analisis logam Fe yang
didapat hasil analisis uji akurasi adalah
104.938,7892 mg/kg sehingga memiliki batas
keberterimaan recovery menurut Riyanto (2014)
98-102% karena 104.938,7892 mg/kg sama
dengan 10,50%. Recovery yang didapat 106,87%,
sehingga belum memenuhi syarat keberterimaan
recovery yang berarti FAAS mempunyai
ketepatan yang kurang baik dalam menunjuk-
kan nilai pengukuran dengan nilai sebenarnya.

Uji Presisi pada FAAS metode replicability
didapatkan %RSD sebesar 1,15%. Aradea
(2014), menyatakan bahwa uji presisi dianggap
baik apabila %RSD masuk dalam kriteria keber-
terimaan yaitu %RSD < 2/3 CV Horwitz. Hasil
analisis uji replicability memenuhi syarat yaitu
memiliki nilai %RSD < 2/3 CV Horwitz. Ini
dapat dikatakan bahwa metode analisis mem-
punyai keterulangan yang baik atau memiliki
presisi yang baik. Namun mengacu Sumardi
(2002), maka metode repeatability pengukuran
dengan FAAS menunjukkan ketelitian sedang
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karena 2% < RSD ≤ 5%.

Hasil uji validitas analisis logam Fe dalam
sedimen sungai Kaligarang dengan ICP-OES
menunjukkan nilai uji linieritas sebesar 0,9999
dan memenuhi syarat Chan (2004), yaitu r ≥
0,9970 sehingga memiliki linieritas yang sangat
baik, dengan LoD dan LoQ berturut-turut
0,2291 dan 0,7635 ppm. Uji akurasi dengan
metode recovery didapat nilai %recovery sebesar
97,97%. Konsentrasi hasil analisis logam Fe
yang didapat hasil analisis uji akurasi dengan
ICP-OES adalah 68.147,5714 mg/kg atau sama
dengan 6,82% sehingga memiliki keberterimaan
recovery antara 97-103% (Riyanto; 2014).
%recovery hasil analisis memenuhi syarat keber-
terimaan yaitu 97,97%, berarti ICP-OES me-
miliki ketepatan yang sangat baik dalam menun-
jukkan nilai pengukuran dengan nilai yang
sebenarnya.

Hasil uji presisi pada ICP-OES metode
repeatability menghasilkan %RSD sebesar 1,69%.
Aradea (2014), menyatakan bahwa uji presisi
dianggap baik apabila %RSD masuk dalam
kriteria keberterimaan yaitu %RSD < 2/3 CV
Horwitz. Hasil analisis uji presisi metode
repeatibility memenuhi syarat yaitu memiliki
nilai %RSD < 2/3 CV Horwitz yang berarti
metode analisis dianggap mempunyai keter-
ulangan yang baik. Sumardi (2002), menyata-
kan bahwa %RSD menunjukkan ketelitian dari
metode uji, dimana %RSD 1,69% menunjukkan
metode analisis tersebut masuk kriteria teliti
karena 1% < RSD ≤ 2%.

Hasil analisis LoD dan LoQ dari masing-
masing alat dapat diketahui bahwa analisis
dengan ICP-OES memberikan nilai LoD dan
LoQ yang lebih kecil. Ini terjadi karena ICP-
OES memiliki limit deteksi yang rendah
dibandingkan dengan FAAS yaitu pada daerah
sub-ppb (Tyler; 2000), sedangkan pada FAAS
hanya dapat menganalisis sampel pada daerah
sub-ppm (Franklin; 2001) sehingga memiliki
LoD dan LoQ yang lebih besar dibandingkan
ICP-OES.

Hasil analisis uji linieritas dengan ICP-
OES menghasilkan linieritas yang lebih baik
karena lebih mendekati nilai 1 sehingga sesuai
dengan Sukestiyarno (2012), yang menyatakan
bahwa semakin besar nilai dari koefisien regresi
atau linieritasnya mendekati 1 maka semakin
kuat hubungannya dalam hal ini yaitu hubung-
an linier antara konsentrasi dan intensitas.
Dengan demikian persamaan regresi yang di-
dapat ICP-OES menghasilkan konsentrasi yang
lebih akurat dibandingkan dengan FAAS.

Hasil analisis uji akurasi dengan ICP-OES
yang paling mendekati 100% dan memenuhi
syarat keberterimaan sehingga menunjukkan
bahwa metode tersebut memiliki ketepatan yang
baik dalam menunjukkan tingkat kesesuaian
hasil pengukuran yang sebanding dengan nilai
sebenarnya dalam sampel. Hou (2000), me-
nyatakan bahwa suhu plasma yang digunakan
pada ICP-OES yang sangat tinggi menjadikan
ICP-OES kurang rentan terhadap gangguan
kimia seperti yang terjadi pada FAAS. Hasil uji
presisi menunjukkan ICP-OES memiliki keter-
ulangan yang lebih baik dibandingkan dengan
analisis dengan FAAS. Hou (2000), meyatakan
bahwa ICP-OES memiliki presisi baik karena
adanya stabilitas yang tinggi pada ICP-OES.

Setiap metode uji mempunyai karakter
yang berbeda dalam pengujian. Perbedaan ini-
lah yang kemudian akan dibandingkan. Uji
banding bukanlah untuk mencari metode baik
atau buruk, tetapi data uji banding diharapkan
dapat digunakan para pembaca dan peneliti
sebagai referensi pilihan untuk mengoptimalkan
tujuan yang dicapai. Uji t atau uji banding yang
digunakan dalam penelitian ini adalah uji t tidak
berpasangan atau bisa disebut independent sam
plet. Uji ini bertujuan untuk membandingkan
rata-rata dua grup yang tidak saling berpasang-
an atau saling bebas, yang mana dalam hal ini
rata-rata hasil analisis dengan metode FAAS
dan ICP-OES. Hasil uji t dapat dilihat dalam
Tabel 7.
Tabel 7. Hasil uji t

Hasil analisis uji t nilai thitung yang didapat
sebesar 18,5272. Dengan taraf signifikansi 5%
( = 5%) atau taraf kepercayaan 95% diperoleh
nilai ttabel 2,201 sehingga dapat disimpulkan
bahwa hasil analisis rerata kadar logam Fe
dalam sedimen sungai Kaligarang yang diuji
dengan metode FAAS dan ICP-OES berbeda
secara signifikan, karena nilai dari thitung > ttabel.

Penelitian ini diketahui konsentrasi logam
Fe dalam sedimen sungai Kaligarang hasil
analisis FAAS sebesar 104.938,7892 mg/kg, dan
dengan ICP-OES 68.147,5714 mg/kg. Berdasar-
kan uji t, konsentrasi hasil analisis dari kedua
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metode berbeda secara signifikan. Hasil konsen-
trasi diketahui bahwa kedua metode analisis
menunjukkan konsentrasi logam Fe dalam
sedimen sungai Kaligarang melebihi batas
toleransi.

Hasil uji validitas analisis logam Fe dalam
sedimen sungai Kaligarang hasil penelitian
diketahui baik FAAS maupun ICP-OES meng-
hasilkan validitas yang berbeda. FAAS
menghasilkan validitas yang tergolong cukup
baik dalam analisis logam Fe, namun ICP-OES
menghasilkan validitas yang cenderung lebih
baik dibandingkan dengan FAAS baik dilihat
dari nilai linieritas, akurasi maupun presisinya.
ICP-OES menggunakan plasma yang memiliki
suhu tinggi yang membuatnya kurang rentan
terhadap gangguan matriks, sedangkan suhu
yang digunakan dalam FAAS relatif rendah
menyebabkan kemungkinan adanya gangguan
kimia. Selain itu dalam FAAS rentan akan
gangguan spektra yaitu gangguan akibat adanya
panjang gelombang yang dekat dengan panjang
gelombang Fe.

Simpulan
Konsentrasi Fe hasil analisis dengan FAAS

sebesar 104.938,7892 mg/kg. Sedangkan kon-
sentrasi Fe hasil analisis dengan ICP-OES
sebesar 68.147,5714 mg/kg. Hasil uji validitas
yang telah dilakukan didapatkan uji recovery
dengan menggunakan FAAS sebesar 106,87%,
uji presisi yang dinyatakan dengan %RSD
dengan metode repeatibility diperoleh 4,02%.
Linieritas yang didapat dengan metode analisis
FAAS yaitu 0,9997 dengan LoD dan LoQ
berturut-turut 0,4360 mg/L dan 1,4534 mg/L
Sedangkan hasil uji recovery dengan ICP-OES
adalah sebesar 97,97%. Uji presisi pada ICP-
OES dengan metode repeatibility diperoleh
%RSD sebesar 1,69%, dengan linieritas 0,9999.
LoD yang didapat yaitu 0,2291 mg/L dan LoQ
sebesar 0,7635 mg/L. Berdasarkan uji t tidak
berpasangan diketahui bahwa hasil pengukuran
kedua metode berbeda secara signifikan dan
hasil analisis uji validitas dari kedua metode
diketahui bahwa metode analisis logam Fe
dalam sedimen sungai Kaligarang dengan ICP-
OES menunjukkan hasil yang lebih baik
dibandingkan metode analisis menggunakan
FAAS.
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